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5.1 KESIMPULAN 

Setelah diadakan beberapa kali uji coba dari alat multimeter digital auto 

range yang dibuat dapat diberikan kesimpulan antara lain: 

o Ketelitian dari alat ukur multimeter digital auto range yang dibuat sangat 

tergantung dari komponen - komponen yang dipasang pada rangkaian . 

Pada alat yang dibuat penyimpangan terbesar pada pengukuran arus AC 

dan DC dikarenakan komponen resistor memiliki toleransi yang tinggi . 

o Pemakaian alat ukur multimeter digital auto range ini secara terus 

menerus dalam waktu yang cukup lama juga akan mengurangi ketelitian 

hasil pengukuran . Hal ini bisa disebabkan karena beberapa komponen 

yang digunakan akan menjadi panas, terutama pada IC - ICL 7139. 

o Pengaruh dari catu daya sangat besar didalam ketelitian alat ukur 

multimeter digital auto range ini, terutama jika menggunakan catu daya 

baterry . Jika menggunakan battery yang sudah lemah maka 

penyimpangan pengukuran dari alat ini akan sangat besar . 

o Integrator Kapasitor (Cint) berpengaruh pada ketelitian dan ketepatan 

pengukuran , karena kapasitor tersebut berpengaruh pada ayunan tegangan 

dan rangkaian integrator internal pada IC - ICL 7139 . 
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