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5.1. Kesimpulan 

Dari Hasil Perancangan, pembuatan, pengukuran serta pengujian alat 

Tensi Meter Digital ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diarnbil yaitu: 

1. Rangkaian LPF orde 2 dapat bekerja dengan baik seperti yang ditunjukkan 

pada tabe14.2. 

2. Rangkaian F to V dapat beketja dengan baik seperti yang ditunjukkan pada 

tabel4.1. 

3. Dalam pembacaan detak jantung sangat dipengaruhi oleh noise yang sangat 

besar, selain itu juga sangat sulit mendeteksi detakan tersebut, karena sinyal 

detakan yang ditimbulkan sangat kecil. 

4. Dalam rnenentukan sistolik dan diastolik karni rnengalami kesulitan. Karena 

pernbuluh darah yang ada pada lengan kiri ternpat rnelakukan pengukuran 

yaitu di daerah volar tepat diatas arteri brakialis, rnasih banyak pernbuluh 

darah lain yang ikut rnempengaruhi detakan, hal ini disebabkan karena sensor 

yang kami pakai sangat peka terhadap gangguan luar. 

5. Tensi meter yang dibuat rnemiliki kelernahan yaitu pembacaan detakan yang 

tidak akurat, hal ini berkaitan dengan rnasalah sensor yang terlalu peka 

terhadap ganguan dari luar, rnisalnya tekanan udara diluar ruangan sensor. 
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5.2. Saran 

Alat yang telah dirancang ini dapat dikembangkan menjadi sebuah alat 

yang lebih global lagi penggunaannya misalnya digunakan untuk memonitor 

tekanan darah dan data yang dicatat dikirimkan melalui jaringan internet ke 

sebuah klinik atau rumah sakit sebingga memperoleh data tidak harns seorang 

pasien pergi ke klinik. Selain itu alat ini juga dapat digabung dengan Electronic 

Cardiograph Digital. 
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